
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 

pevně spojená se stavbou - 1.část
Evidenční číslo veřejné zakázky: 351780
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V zadávací dokumentaci Svazek 5 Technická specifikace – část 1 zadavatel požaduje „Velký rozsah provozní 
teploty prostředí, ve kterém detektory pracují +5 C° až 35C“. 
Tento pracovní rozsah je mimo rámec všech běžně dodávaných elektronických zařízení, natož pak pro zdra-
votnický prostředek, který se používá ve zdravotnických zařízení s teplotou okolí vyhovující nejen pracovně 
právním a hygienickým předpisům, ale i komfortu pacienta při vyšetření. Proto si dovolujeme podat následující 
upřesňující dotaz.
Akceptuje zadavatel dodávku skiagrafického RTG přístroje splňující „Velký rozsah provozní teploty prostředí, 
ve kterém detektory pracují +15 °C až 30 °C?

ODPOVĚĎ 1
Ano, zadavatel akceptuje dodávku skiagrafického RTG přístroje splňující „Velký rozsah provozní teploty pro-
středí, ve kterém detektory pracují +15 °C až 30 °C. 
Zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací uchazečům upravenou a pro zpracování na-
bídky závaznou Technickou specifikaci – část 1. Tento dokument nahrazuje původně poskytnutý dokument
„Technická specifikace – část 1“, který tímto pozbývá platnosti. 

DOTAZ 2
V zadávací dokumentaci „Svazek 5, Technická specifikace – část 1, Požadavky na skiagrafický RTG přístroj“ 
zadavatel požaduje: Požadované technické parametry (rentgenová část):

- Rozsah pohybu plovoucí desky stolu min. +/- 50 cm, min. +/- 10 cm
- Digitální detektor pro vertigraf s velikostí detekční plochy min. 42 x 43 cm
- Digitální detektor ve stole 35 x 43 cm
- Rozlišení detektoru – velikost pixelu max. 175 um
- Rozlišení všech detektorů musí být shodné

Dotaz A
Akceptuje zadavatel nabídku v portfoliu výrobce nejmodernějšího, výkonného RTG skiagrafického přístroje se 
dvěma digitálními pevnými detektory ve stole a vertikálním stativu o velikosti 43 x 43 cm?

Dotaz B
Akceptuje zadavatel nabídku výkonného RTG skiagrafického přístroje s rozsahem pohybu plovoucí desky 
stolu +/- 48 cm podélně a + /- 14 cm příčně, u kterého je navíc podélný pohyb rozšířen o pohyb bucky clony ve 
stole synchronně s RTG zářičem v rozsahu 100 cm?
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Dotaz C
Akceptuje zadavatel podmínku výkonného RTG skiagrafického přístroje s detektory s podstatně lepším rozli-
šením, než je požadovaných 175 µm, které však nemají stejnou velikost pixelu (139 µm a 144 µm), s tím, že 
pokud by rozlišení obou detektorů bylo stejné, obraz na monitoru by stejně nevykazoval stejný prostorový 
vjem, neboť jejich velikost je rozdílná (požadování min. 42x43 cm a cca 35x43 cm)?

V zadávací dokumentaci „Svazek 5, Technická specifikace – část 2, Požadavky na skiaskopický RTG přístroj“ 
zadavatel požaduje: Požadované technické parametry (rentgenová část):

- Rozsah sklápění stěny +/- 90°
- Elevační stůl s min. nástupní výškou desky
- Postprocesing – windowing, inverze obrazu, subtrakce, edge enhancement, softwarové clony, vkládá-

ní textových anotací
- Možnost záznamu skiaskopické expozice v délce min. 5 minut

Dotaz D
Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG skiaskopického přístroje s rozsahem sklápění +90°/-
17° bez možnosti elevace?

Dotaz E
Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG skiaskopického přístroje se všemi požadovanými 
funkcemi postprocesingu, které jsou rozšířeny i o některé další, v zadání nepožadované funkce avšak bez 
možnosti subtrakce?

Dotaz F
Při soudobé snaze o snížení dávky zařízení na pacienta a obsluhující personál se nám jeví požadavek na 
možnost záznamu skiaskopické expozice v délce 5 min. jako nevhodný, s tím, že navíc není určeno při jaké 
pulsní frekvenci je tato doba požadována.
Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s možností záznamu skiaskopické expozi-
ce v délce 2,5 min. při 3 p/sec?

ODPOVĚĎ 2
Odpověď na dotaz A
Ano, digitální detektor o velikosti detekční plochy 43x43cm splňuje zadavatelem specifikovaný parametr (Digi-
tální detektor pro vertigraf, s velikostí detekční plochy min. 42x43cm).

Odpověď na dotaz B
Ano, zadavatel akceptuje nabídku výše uvedeného (dotaz B) RTG skiagrafického přístroje. V souvislosti 
s touto změnou zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací uchazečům upravenou a pro 
zpracování nabídky závaznou Technickou specifikaci – část 1. Tento dokument nahrazuje původně poskytnutý 
dokument „Technická specifikace – část 1“, který tímto pozbývá platnosti. 

Odpověď na dotaz C
Ano, zadavatel akceptuje. Požadavek zadavatele, na shodné rozlišení všech detektorů (Rozlišení všech detek-
torů musí být shodné) se ruší. V souvislosti s touto změnou zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodateč-
ných informací uchazečům upravenou a pro zpracování nabídky závaznou Technickou specifikaci – část 1. 
Tento dokument nahrazuje původně poskytnutý dokument „Technická specifikace – část 1“, který tímto pozbý-
vá platnosti. 

Odpověď na dotaz D
Ne, zadavatel požaduje přístroj vybavený elevačním stolem. Technická specifikace – část 2 se v těchto para-
metrech nemění.
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Odpověď na dotaz E
Ne, zadavatel požaduje dodání skiaskopického přístroje se všemi požadovanými funkcemi postprocesinngu 
včetně subtrakce

Odpověď na dotaz F
Ne, zadavatel požaduje dodání skiaskopického přístroje s možností záznamu skiaskopické expozice na pevný 
disk přístroje v délce min. 5 minut

DOTAZ 3
Ve formuláři pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky „Centrální objekty 
1. etapa – lékařská technologie pevně spojená se stavbou – 1. část“ pro Uherskohradišťskou nemocnici a.s. je 
uvedeno: Úroveň pro splnění kvalifikace je pro část 4 stanovena na: Nejméně 2 obdobné dodávky sterilizátorů 
a úpraven vody o finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH pro každou z těchto dodávek. Naše firma je 
tradičním dodavatelem sterilizační techniky do nemocnic v ČR. Součásti každé takové dodávky však nebývají 
automaticky úpravny vody. Jsme schopni doložit dodávky sterilizační techniky v objemu nad 3 mil. Kč, ale je-
jich součásti nejsou úpravny vody. Úpravny vody jsme samozřejmě v rámci jiných investičních akcí 
v nemocnicích realizovali, ale finanční objem u nich bohužel nepřesahuje 3 mil. Kč. Úpravny vody se většinou 
vyměňují na centrálních sterilizacích buď samostatně, nebo v rámci dodávek mycí a desinfekční techniky. Do-
mníváme se, že pro zadavatele je pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podstatná skutečnost, že byly 
realizovány dodávky sterilizační techniky nad 3 mil Kč bez DPH., bez ohledu na to, jaké konkrétní přístroje byly 
dodány. Je pro zadavatele akceptovatelné, aby uchazeč doložil v rámci splnění technických kvalifikačních 
předpokladů potvrzení o dodávkách pouze sterilizační techniky o finančním objemu nad 3 mil. Kč bez DPH bez 
ohledu na to, jaké konkrétní přístroje byly dodány? Pokud ne, je pro zadavatele akceptovatelné, aby uchazeč 
doložit v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů potvrzení o dodávkách pouze sterilizační tech-
niky o finančním objemu nad 3 mil. Kč bez DPH, a k tomu další reference, ze které vyplývá, že byla realizová-
na dodávka úpravny vody, a to bez stanovení finančního limitu?

ODPOVĚĎ 3
Cílem prokázání technických kvalifikačních předpokladů je prokázání zkušeností uchazeče z předchozích do-
dávek podobných parametrů. Pro prokázání zkušenosti je pro zadavatele dostačující, pokud zakázky prokazu-
jící minimální úroveň kvalifikace obsahují dodávku sterilizátorů nebo dodávku úpraven vody. Dodávka sterili-
zační techniky o finančním objemu nad 3 mil. Kč bez DPH, tedy odpovídá požadavku zadavatele. Požadavek 
na kvalifikaci uvedený v zadávacích podmínkách omezuje referenční zakázky na sterilizátory a úpravny vody a 
není, a nebyl koncipován tak, že by tyto přístroje musely být dodávány současně.  Není tedy kvalifikační pod-
mínkou, aby součástí dodávky byla dodávka sterilizátorů i úpraven vody současně. 

INFORMACE 
Zadavatel upravuje Oznámení o zakázce, a to následovně:
Dosavadní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky zá-
vazným zněním uvedeným níže.

Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek : 25.10.2013 do 11:00 hodin 
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání obálek :

Upravuje se termín otevírání obálek s nabídkami, které proběhne dne 25.10. 2013 v 
11:01 hodin na adrese RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, zasedací místnost, 2. 
NP.
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Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách. 

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha:
příloha dodatečných informací 4_Technická specifikace - část 1.doc

V Brně dne 18. 9. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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