
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 

pevně spojená se stavbou - 1.část
Evidenční číslo veřejné zakázky: 351780
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

ODPOVĚĎ 1
Ano. Zadavatel akceptuje Digitální detektor pro vertigraf, s velikostí využitelné detekční plochy 42x42cm. 
V souvislosti s touto změnou zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací uchazečům upra-
venou a pro zpracování nabídky závaznou Technickou specifikaci – část 1 (Požadavky na skiagrafický RTG 
přístroj – ČÁST 1). Tento dokument nahrazuje původně poskytnutý dokument „Technická specifikace – část 
1“, který tímto pozbývá platnosti. Změna se týká parametru: Digitální detektor pro vertigraf s velikostí detekční 
plochy min. 42x43 cm s tolerancí ± 1 cm.

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
Ne. Zadavatel požaduje „Dostupnost celého snímku v plném rozlišení do max.8s“ (dle technické specifikace).
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Zadavatel požaduje skiagrafický přístroj s dostupností snímku v plném rozlišení max. do 8 s z důvodů zajištění 
vysoké prostupnosti snímkovny a zajištění komfortu pacientů, zejména starších pacientů, dětí nebo pacientů 
s postižením, kdy mnohé projekce jako např. nativní snímek břicha ve stoje, speciální ortopedické projekce, 
pediatrické projekce anebo projekce plic je nutné provádět ve stoje. U vyjmenované skupiny pacientů mohou 
být tyto projekce nad jejich síly, nebo je zvládnou s obtížemi po velice krátkou dobu. Každé zbytečné prodlou-
žení vyšetření je pro pacienta nepříjemné, zvyšuje jeho únavu a zhoršuje soustředění na vyšetření. Dalším 
z důvodů jsou polytrauma s velkým počtem projekcí, kdy každé zdržení navíc oddaluje léčbu pacienta.

DOTAZ 3

ODPOVĚĎ 3
Ne. Zadavatel požaduje „Plovoucí deska stolu s rozměry - Min. 200 x 80 cm“ (dle technické specifikace). Za-
davatel požaduje stůl s rozměry min. 200x80cm z důvodů zajištění komfortu a bezpečnosti pacienta při vyšet-
ření zejména při jeho otáčení z polohy na břiše do polohy na boku nebo na zádech, kdy je nutno tuto polohu 
často měnit i několikrát během jednoho vyšetření.

DOTAZ 4
Ad ZD pro část 5 – Technická specifikace u položky automat mycí a dezinfekční s horkovzdušným sušením
(lékárna).
Technická specifikace popisuje automat s přípravou pro tekuté detergenty, jak vyplývá z několika bodů specifi-
kace (2 vestavěné dávkovače pro použití tekuté mycí chemie, mycí a dezinfekční detergent na 1 měsíc provo-
zu), nicméně dále v textu se vyskytuje i podobně znějící požadavek vč. zmínky o práškových detergentech 
(dávkovače pro tekuté i práškové detergenty). Vzhledem k tomu, že standardem ve validovatelných laborator-
ních automatech jsou tekuté prostředky z důvodu přesného dávkování, rychlé rozpustnosti a širokého sorti-
mentu tekutých prostředků na trhu, považujeme požadavek na práškové detergenty za nadbytečný. Vzhledem
k tomu, že většina výrobců již od myček na práškové detergenty v laboratorní praxi upustila, tento parametr 
zvýhodňuje jednoho dodavatele v celém rozsahu VZ části 5.
Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku přístroje s přípravou na 2 tekuté detergenty bez dávkovače práškového 
prostředků?

ODPOVĚĎ 4
Ne. Zadavatel požaduje možnost používání práškových detergentů. Uchazeči musí ve své nabídce nabídnout 
„automat mycí a dezinfekční s horkovzd. sušením (lékárna)“, který splňuje všechny předepsané technické 
parametry.

DOTAZ 5
Ad ZD pro část 5 – Technická specifikace u položky automat mycí a dezinfekční prokládací Technická specifi-
kace požaduje „vybavení košů magnetickým kódem pro automatické definování programu“
Dotaz: Akceptuje zadavatel i technicky srovnatelné řešení systému označení košů čárovým kódem nebo 
RFID, zajišťující zcela identickou funkci?

ODPOVĚĎ 5
Ano. Zadavatel akceptuje i vybavení košů magnetickým, nebo čárovým kódem nebo vybavení RFID čipem pro 
automatické definování programu myčky (myčka automaticky rozpozná vložený koš). 
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V souvislosti s touto změnou zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací uchazečům upra-
venou a pro zpracování nabídky závaznou Technickou specifikaci – část 5. Tento dokument nahrazuje původ-
ně poskytnutý dokument „Technická specifikace – část 5“, který tímto pozbývá platnosti. 

INFORMACE 
Zadavatel zpřesňuje zadávací dokumentaci, Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.
Zadavatel doplňuje bod 9.6. Technická specifikace nabízených přístrojů novým zpřesněným zněním.
Původní znění bodu 9.6. se ruší a nahrazuje se novým, níže uvedeným zněním:

9.6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH PŘÍSTROJŮ

Jako součást návrhu smlouvy předloží dodavatel i technickou specifikaci nabízených přístrojů. 
Technickou specifikací se rozumí:

- Přesný obchodní název každého nabízeného prvku dodávky (přístroje)
- Výrobce 
- Formulář s požadavky zadavatele na technickou specifikaci (pro části 1,2,3)
- Prospekt s uvedením základních technických údajů každého nabízeného prvku dodávky (přístroje)

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá základní požadavky na dodávané přístroje, které 
musí dodavatel ve své nabídce respektovat. 
Zadavatel umožňuje předložení prospektu či jiné technické dokumentace i v jiném než českém a slovenském 
jazyce, pokud z tohoto dokladu budou zřejmé všechny zadavatelem požadované údaje.

INFORMACE 
Zadavatel v důsledku úprav technické specifikace vzniklých těmito dodatečnými informacemi a z důvodů po-
skytnutí nových technických specifikací pro část 1 (Požadavky na skiagrafický RTG přístroj – ČÁST 1) a část 5 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel upravuje Oznámení o zakázce, a to následovně:
Dosavadní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky zá-
vazným zněním uvedeným níže.

Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek : 04. 11.2013 do 11:00 hodin 
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání obálek :

Upravuje se termín otevírání obálek s nabídkami, které proběhne dne 04. 11. 2013 v 
11:01 hodin na adrese RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, zasedací místnost, 2. 
NP.

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách. Tyto doda-
tečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 27.9.2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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