
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky: Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 
pevně spojená se stavbou - 1.část

Evidenční číslo veřejné zakázky: 351780
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V zadávací dokumentaci „Svazek 5, Technická specifikace  - část 1, Požadavky na skiagrafický RTG přístroj“ 
zadavatel požaduje: Požadované technické parametry (rentgenová část): 
- rozsah pohybu stropního závěsu rentgenky min. 400 x 300
- vertikální pojezd rentgenky min. 160 cm
- elevační stůl s minimální (nástupní) výškou desky stolu nad podlahou s Bucky 
   clonou
- možnost vzájemné kompatibility bezdrátového detektoru s pojízdným RTG
  přístrojem

Dotaz A
Akceptuje zadavatel nabídku RTG skiagrafického přístroje s rozsahem pohybu stropního závěsu rentgenky 
520 x 270 (délka kolejnic 600 x 345)?  S ohledem na to, že příčný posun slouží k centraci paprsku v ose stolu, 
je námi nabízený rozsah z klinického hlediska plně postačující.
Dotaz B
Akceptuje zadavatel nabídku RTG skiagrafického přístroje s vertikálním pojezdem rentgenky 158,4 cm? 
Vzhledem k tomu, že číselné technické parametry veřejné zakázky mají toleranční rozsah +/-  10% za pod-
mínky splnění medicínského účelu, měl by být námi nabízený vertikální pojezd rentgenky vyhovující.
Dotaz C
Připouští zadavatel nabídku RTG skiagrafického přístroje s elevačním stolem s minimální výškou desky stolu 
nad podlahou 58cm ?
Dotaz D
Zadavatel požaduje kompatibilitu bezdrátového detektoru s pojízdným RTG přístrojem, ale neuvádí typ ani 
technické parametry zmíněného přístroje.
Pro splnění výše uvedeného požadavku potřebujeme znát typ a technické parametry 
používaného pojízdného RTG přístroje.

ODPOVĚĎ 1
Odpověď A
Zadavatel akceptuje pouze nabídku se stropním závěsem s rozměry kolejnic min. 400cm v podélném směru a 
300cm v příčném směru. Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužení délky kolejnic v podélném směru podle 
dispozice snímkovny.



Strana 2

Odpověď B
Neakceptujeme, v zadání je uvedena min. hodnota vertikálního pojezdu, tak aby bylo možné provádět snímky 
dětí  u vertigtafu  bez použití schůdků ,  příp. aby bylo možno provádět snímky  dolních končetin vstoje nebo  u 
pacientů na voziku.
Odpověď C

Zadavatel vzhledem k zajištění max. komfortu pacientů na sedačce či invalidním vozíku trvá na hodnotě tohoto 
parametru (elevační stůl s minimální (nástupní) výškou desky stolu nad podlahou s Bucky clonou max. 55 cm) 
uvedeném v Svazku 5 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 1.
Odpověď D

Zadavatel u tohoto parametru ve sloupci Minimální požadavek uvedl označení „Uveďte“. Jedná se tedy o pa-
rametr informativní a jeho nesplnění nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel přes-
to žádá uchazeče, aby u dotčené položky uvedli název a typové označení všech digitálních pojízdných RTG 
přístrojů, které jsou kompatibilní s dodávaným bezdrátovým detektorem.

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
Vítězný dodavatel se podepsáním smlouvy o dílo zavazuje, že dodá přístroj včetně ostatního plnění uvede-
ných ve smlouvě do 4 týdnů ode dne, kdy bude zadavatelem vyzván k plnění této dodávky. Podpis této 
smlouvy o dílo se předpokládá v období leden – únor 2014 a výzva k dodání dodávky včetně ostatního plnění 
uvedených ve smlouvě (montáž apod.) se předpokládá v době květen – červen 2014. Zadavatel tedy poskytuje 
vítěznému dodavateli čas na přípravu dodávky (výrobu na zakázku apod.) výrazně delší než dodavatelem
požadovaných 12 týdnů. 
Mezi podpisem smlouvy o dílo je nezbytná koordinace dodavatele se zadavatelem a zhotovitelem stavby, aby 
bylo možné připravit vhodné podmínky k dodání požadovaných přístrojů, které v tomto období budou dodava-
telem připravovány k dodání po výzvě zadavatele k provedení dodávky. 

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
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