
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky: Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 
pevně spojená se stavbou - 1.část

Evidenční číslo veřejné zakázky: 351780
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V rámci kvalifikační dokumentace požaduje zadavatel dle bodu 7. Technické kvalifikační předpoklady, odstav-
ce 7.1. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, předložit dle pododstavce 7.1.1., seznam 
významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby 
plnění, jehož přílohou musí být body 1 – 3, kde pro předmětnou ČÁST 3 dodávky, je požadavek na nejméně 2 
obdobné dodávky operačních svítidel o finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH pro každou z těchto 
dodávek.

„Může uchazeč prokázat splnění výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu, doložením více 
referenčních dopisů za poslední tři roky, ale s menším počtem dodávaných operačních svítidel (např. 2 ks 
v rámci jedné dodávky v hodnotě cca 400 000,- Kč bez DPH za kus) odpovídající požadované specifikaci 
v celkové hodnotě více jak 4 mil. Kč bez DPH?“

Odůvodnění: S přihlédnutím na hodnotu požadovaného typu operačního svítidla se cena může pohybovat od 
300 000,- Kč do 500 000,- Kč bez DPH, což může být co do počtu dodaných operačních svítidel v rozmezí od 
6 do 10 ks  v rámci požadovaného finančního objemu pro jednu zakázku. Vzhledem k aktuální ekonomické 
situaci a situaci v poslední době je většinou tato specifická osvětlovací technika rozdělována a dodávána třeba 
i jednomu zákazníkovi postupně nebo s odstupem času po několika kusech. Je tedy velmi obtížné doložit takto 
koncipovaný požadavek v rámci minimálního finančního objemu v rámci jedné zakázky. Za poslední dobu bylo 
velmi málo takovýchto kompletačních zakázek s jednorázovou dodávkou většího počtu svítidel naráz. Uchazeč 
je tímto schopen doložit, že je kvalitním dodavatelem požadované osvětlovací techniky a má prokazatelné 
odborné zkušenosti s dodávkou a servisem této osvětlovací techniky. Uchazeč tedy tento požadavek na pro-
kázání kvalifikace považuje za příliš vysoký, a pro většinu firem diskriminační

ODPOVĚĎ 1
Zadavatel trvá na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením referenčních dodávek, 
jak je popsáno ve Svazku 2 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele. Tyto kvalifikační předpoklady 
jsou stanoveny jako minimální, uchazeč proto nemůže prokázat splnění technických předpokladů doložením 
referenčních dodávek s nižším finančním plněním.
Odůvodnění: Zadavatel požaduje dodávku svítidel ve finančním objemu 4.200.000,- Kč bez DPH. Jde tedy i 
v souladu s popsaným dotazem o rozsáhlou dodávku, která bude vyžadovat nasazení dostatečných zdrojů a 
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kapacit dodavatele, s nímž bude podle výhodnosti jeho nabídky uzavřena smlouva. Proto zadavatel požaduje 
prokázat, že takto rozsáhlou dodávku v minulosti dodavatel již realizoval a že tedy má potřebné zkušenosti a 
schopnosti bez problémů zvládnout i zadávanou veřejnou zakázku. 

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
Není, zadavatel trvá na splnění minimálního požadavku. Parametr ohnisek rentgenky je ve Svazku 5 - TECH-
NICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 1 stanoven jako maximální. 

DOTAZ 3

ODPOVĚĎ 3
Zadavatel vzhledem k zajištění max. komfortu pacientů na sedačce či invalidním vozíku trvá na hodnotě tohoto 
parametru (elevační stůl s minimální (nástupní) výškou desky stolu nad podlahou s Bucky clonou max. 55 cm) 
uvedeném ve Svazku 5 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 1.

DOTAZ 4
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ODPOVĚĎ 4
Není, zadavatel požaduje Rozsah pohybu plovoucí desky stolu Min. +/- 48 cm a Min. +/- 10 cm z důvodu 
zajištění maximální jednoduchosti při manipulaci pro ošetřující personal a pro maximální pohodlí vyšetřo-
vaných pacientů.    

DOTAZ 5

ODPOVĚĎ 5
Není, zadavatel trvá vzhledem k neustále se zvyšujícímu riziku nadměrné obezity na nosnosti stolu min. 250 
kg.

DOTAZ 6

ODPOVĚĎ 6
Není, zadavatel trvá na splnění dle technické specifikace, neboť velikost pixelu je důležitý parametr určující 
prostorové rozlišení detektoru.

DOTAZ 7
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ODPOVĚĎ 7
Není, zadavatel trvá na splnění parametru Digitální detektor pro vertigraf, s velikostí detekční plochy min. 
42cm x 43cm s tolerancí ± 1 cm. Velikost 41 x41 cm může v některých, sice ojedinělých případech (snímky 
plic, pánve…), být omezující

DOTAZ 8

ODPOVĚĎ 8
Není, zadavatel trvá na splnění parametru Velikost bezdrátového detektoru (ekvivalent kazety) cca 35x43cm. 
Tento parametr je nastaven z důvodu dosažení alespoň parametrů klasické kazety, nebo větší. 

DOTAZ 9

ODPOVĚĎ 9
Není, z důvodu rychlosti a pohodlnosti vyšetření a s tím spojené co nejmenší zátěže pro vyšetřované pacienty 
zadavatel trvá na splnění parametru Dotyková ovládací akviziční stanice.

DOTAZ 10
Dotazy k části zakázky č. 3 – operační svítidla

Zadavatel požaduje index zobrazení červené barvy [R9] pro obě svítidla  ≥96
Dotaz: Umožní zadavatel nabídnout řešení s technickými parametry index zobrazení červené barvy [R9] pro 
obě svítidla  80?

ODPOVĚĎ 10
Zadavatel trvá na splnění parametru Index zobrazení červené barvy [R9] pro obě svítidla  ≥96.
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Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 01. 11. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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