
 

 

 
Obdrží: Dodavatelé, kterým byl poskytnut odkaz na profil zadavatele, zveřejněno na profilu zadavatele 
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o. 
Dne: 10. 3. 2014 
 
PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZY K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (4) PRO ČÁST 3 PŘEDMĚTU 
veřejné zakázky „Modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské nemocnice“ 

 
Zadavatel:  Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
Zastoupený:  Petrem Sládkem, předsedou představenstva 
IČ:  276 60 915 
Profil zadavatele:  www.stavebnionline.cz/profil/UHN 
 
Pověřená osoba:   RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
IČ:   619 72 690 
Kontaktní osoba:  Ing. Markéta Mojžíšková 
Telefon, email:    +420 597 461 313, recte@recte.cz 
 
Zadavateli byla doručena prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti žádost (4) o dodatečnou 
informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské 
nemocnice“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 49 zákona na 
tuto žádost zadavatel odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto: 
 
Žádost č. 4 o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu): 
 
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 07. 03. 2014 
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 12. 03. 2014 
Lhůta odeslání písemné odpovědi na dodatečnou informaci dodavatelům dne: 10. 03. 2014 
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 10. 03. 2014 
 
3. část – VENTILÁTOR 1.1 Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci plic (UPV) – 1 kus 

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 zadávací dokumentace - technické specifikaci předmětu smlouvy v odstavci „obecné 
požadavky na přístroj:“ mimo jiné: 

 barevná obrazovka min 12“ 

 vestavěná turbína pro případný transport, hmotnost přístroje bez stojanu max. 6 kg 
Současný požadavek na velikost obrazovky minimálně 12 palců, vestavěnou turbínu a hmotnost do 6 kg není možné 
splnit, neboť takový přístroj na celosvětovém trhu neexistuje. Uchazeč se domnívá, že zřejmě došlo k administrativní 
chybě během sepisování specifikace u údaje o hmotnosti. Aby vůbec mohl kterýkoliv z možných dodavatelů podat 
nabídku, správný údaj o maximální hmotnosti musí být 10 kg. Uchazeč tímto žádá zadavatele, aby administrativní chybu 
napravil a změnil požadavek na: hmotnost přístroje bez stojanu max. 10 kg. 
  
Písemná odpověď na dotaz č. 4: 
Zadavatel upravuje svůj požadavek na hmotnost přístroje bez stojanu, a to maximálně do 10 kg. 
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Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek v části technické specifikace části 3 
předmětu veřejné zakázky, rozhodl v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
V návaznosti na prodloužení lhůty upravil lhůtu pro doručení nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami 
pro všechny části předmětu veřejné zakázky takto: 

Původní termín doručení nabídek do 14. 3. 2014 do 11:00 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 26. 
3. 2014 do 11:00 hodin.  

Původní termín pro otevírání obálek 14. 3. 2014 od 11:05 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to 26. 3. 
2014 od 11:05 hodin.  

 

Ostatní podmínky předmětného zadávacího řízení zůstávají beze změn.  

 

 

 
……………………………………………………… 
osoba oprávněná jednat za zadavatele 
na základě uzavřené mandátní smlouvy 

 
Ing. Markéta Mojžíšková  
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