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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Zdravotní technika Centrálního objektu
Evidenční číslo veřejné zakázky: 480245
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 1
Ano, zadavatel připouští přístroj s ohniskovou vzdáleností 970 mm. Zadavatel předkládá uchazečům jako pří-
lohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace 
zdravotní techniky 20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili 
specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 2
Ano, zadavatel připouští přístroj s ohniskovou vzdáleností 680 mm. Zadavatel upravuje parametr „hloubka C 
ramene v oblouku“ na novou hodnotu „min. 660 mm“. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto do-
datečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 
20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifika-
ce zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
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DOTAZ 3
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 3
Ano, zadavatel připouští výkon generátoru min. 2 kW. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto do-
datečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 
20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifika-
ce zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 4
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 4
Ano, zadavatel připouští pulsní skiaskopii v režimu 1 – 25 p/s. Zadavatel upravuje parametr „digitální kontinu-
ální i pulzní skiaskopie (v rozsahu min. 1-8 Pulsů/s)“. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto do-
datečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 
20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifika-
ce zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 5
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 5
Ano, zadavatel připouští, aby přístroj místo polopropustných clon disponoval unikátním softwarem, který auto-
maticky nastaví optimální kvalitu zobrazení v každém jednotlivém bodu obrazu tak, aby na obrazovce nedo-
cházelo k nežádoucím přesvícením nebo podexponování. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto 
dodatečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní tech-
niky 20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Speci-
fikace zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmín-
kám.

DOTAZ 6
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 6
Zadavatel vypouští požadavek na dodání textilních roušek s úchytkami pro zakrytí C ramena s možností steri-
lizace. Zadavatel si bude zajišťovat zakrývací materiál přístroje podle dodaného typu přístroje na svoje náklady
(krycí materiál není součástí dodávky přístroje). Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodateč-
ných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 
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20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifika-
ce zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 7
V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete:

ODPOVĚĎ 7
Ano, zadavatel připouští také variantu s dotykovým displejem s možností zobrazení virtuální klávesnice na 
obrazovce pro zadávání pacientských dat s možností přímé dezinfekce. Zadavatel předkládá uchazečům jako 
přílohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace 
zdravotní techniky 20140430“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili 
specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140430“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám.

INFORMACE
V předaných a pro zpracování nabídky závazných přílohách těchto dodatečných informacích – specifikaci 
„Specifikace zdravotní techniky 20140430“ jsou pro přehlednost provedené změny označeny modrým textem.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel zohlednil dopad těchto dodatečných informací na zpracování nabídky a přiměřeně prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: 16. 6. 2014  Čas:  11:00 hodin
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: 16. 6. 2014  Čas:  11:01 hodin

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Specifikace zdravotní techniky 20140430

V Brně dne 30. 4. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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