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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Zdravotní technika Centrálního objektu
Evidenční číslo veřejné zakázky: 480245
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace Specifikace zdravotní techniky“, část „144134 - pumpa infuzní“ po-
žaduje po uchazečích následující technické podmínky: „… možnost využití pro intravenózní‘ a intraarteriální 
infúze léčiv, možnost využití pro podávávání‘ parenterální výživy, možnost využití pro provádění krevní trans-
fúze, pracující s běžně používanými standardními sety…“ V souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uchazeč požaduje po Zadavateli 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dotaz č. 1
Dle zkušenosti a znalosti trhu má uchazeč za to, že technické podmínky, požadované Zadavatelem, nejsou 
pro potencionální dodavatele (uchazeče) splnitelné, a to z důvodu, že aplikace krevní transfúze je léčebný 
proces, který má svá specifika související s použitím speciálních transfúznich setů za pomoci infuzních pump k 
tornu určených. Uchazeč může na základě znalosti trhu konstatovat, že požadavek na možnosti využití infuz-
ních pump, předmět plnění veřejné zakázky, není schopna plnit většina uchazečů, která by měla o shora uve-
denou veřejnou zakázku zájem, a to proto, že není v silách uchazečů dodat univerzální infuzní pumpu, která 
by byla schopna aplikace infuzních léčiv, parentální výživy a krevní transfúze pomoci setů od různých výrobců. 
Dle názoru Zadavatele jsou v tomto případě technické podmínky stanoveny tak, že vytváří neodůvodněné pře-
kážky hospodářské soutěže a omezují okruh potencionálních uchazečů. Uchazeč se Zadavatele dotazuje, zda 
upustí od jedné z technických podmínek, a to „infuzní pumpy pracující s běžně používanými standardními sety 
od různých výrobců“ nebo „možnost využití při provádění krevní transfúze“?

ODPOVĚĎ 1
Zadavatel vypouští u položky 144134 - pumpa infuzní parametr „možnost využití pro provádění krevní trans-
fúze“. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování 
nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140519“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, 
aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140519“, poskytnutou 
v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám, která po úpravě parametrů parametr „možnost 
využití pro provádění krevní transfúze“ neobsahuje.

DOTAZ 2
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace „Specifikace zdravotní techniky‘, část „144134 - pumpa infuzní“
požaduje po uchazečích následující technické podmínky: „… nastavitelný tlakový limit 10 - 100 kPa …“. V sou-
ladu s ust. § 49 odst. 1 ZVZ, uchazeč požaduje po Zadavateli dodatečně informace k zadávacím podmínkám.
Dotaz č. 2
Dle ust. § 45 odst. 3 ZVZ nesmí Zadavatel stanovit technické podmínky tak, aby určitým dodavatelům zaručo-
valy konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Uchazeč se již jednou 
Zadavatele dotazoval, zda trvá na striktním technickém požadavku, kdy Zadavatel požaduje u infuzních pump 
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tlakový limit 10 - 100 kPa. Zadavatel v dodatečné informaci uchazeči potvrdil, že stanovený tlakový limit jsou 
uchazeči ve svých nabídkách povinni uvést, a zároveň konstatoval, že daný tlakový limit je požadován jako
minimální. Pokud Zadavatel trvá na technickém požadavku stanoveném v příloze zadávací dokumentace, kde 
neuvádí, že by se jednalo o technické požadavky minimální, dle názoru uchazeče, který se opírá o rozhodova-
cí praxi UOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), by se jednalo o diskriminační technické podmínky, 
které by měly za následek omezení okruhu potencionálních uchazečů, jelikož takto stanovené technické pod-
mínky by dávaly konkurenční výhodu určitým dodavatelům. Uchazeč se Zadavatele dotazuje, zda je stanovený 
tlakový limit v technických podmínkách pouze minimální, a uchazeči mohou nabídnout jiná rozmezí, např. 60 -
120 kPa?

ODPOVĚĎ 2
Zadavatel upravuje parametr u položky 144134 - pumpa infuzní parametr „nastavitelný tlakový limit“ na mini-
mální parametr 40 -100 kPa. Uchazeči splní tento parametr v případě, kdy ve svých nabídkách nabídnou tako-
vý parametr nastavitelný minimální limit, který pokryje minimální požadavek 40 – 100 kPa. Tyto hodnoty v pa-
rametru nastavitelný tlakový limit jsou pro zadavatele nezbytné, zadavatel je běžně využívá. Zadavatel před-
kládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování nabídky závaznou 
specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140519“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování 
své nabídky použili specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140519“, poskytnutou v rámci těchto doda-
tečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace „Specifikace zdravotní techniky“, část „144134 - pumpa infuzní“ 
požaduje po uchazečích následující technické podmínky:„ ...rychlost podávání bolusu: 0,1 - 1000 ml/h .,. “.
V souladu s ust. § 49 odst. 1 ZVZ. uchazeč požaduje po Zadavateli dodatečně informace k zadávacím pod-
mínkám.
Dotaz č. 3
Dle ust. § 45 odst. 3 ZVZ nesmí Zadavatel stanovit technické podmínky tak, aby určitým dodavatelům zaručo-
valy konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Uchazeč se již jednou 
Zadavatel dotazoval, zda trvá na striktním technickém požadavku, kdy Zadavatel požaduje u infuzních pump 
rychlost podávání bolusu: 01 — 1000 ml/h. Zadavatel danou skutečnost v dodatečné informaci uchazeči po-
tvrdil. Na základě znalostí a zkušenosti s dodávkami, které Zadavatel požaduje, uchazeč konstatuje, že shora 
uvedený technický požadavek není klinicky podložitelný, jelikož se takováto hodnota v praxi nevyužívá, což 
dokazují obdobné veřejné zakázky, které byly realizovány obdobnými Zadavateli a zároveň klinická praxe na 
klinických pracovištích. Dle názoru uchazeče se Zadavatel tímto dopouští diskriminačního jednání vůči poten-
cionálním uchazečům, pokud požaduje předmět plnění v takové míře, kterou je schopno splnit pouze minimum 
uchazečů. Zadavatel tímto požadavkem omezuje okruh potencionálních uchazečům, kteří by rovněž byli 
schopni Zadavateli nabídnout plnění předmětu veřejné zakázky, jelikož valná většina může nabídnout hodnotu 
rychlosti bolusu 1 — 1000 ml/h, dle zkušeností uchazeče. Uchazeč se Zadavatele v souladu se shora uvede-
ným dotazuje, zda přistoupí na změnu technických podmínek tak, aby se soutěže mohl zúčastnit široký okruh 
uchazečů?

ODPOVĚĎ 3
Zadavatel prověřil specifikaci položky 144134 pumpa infuzní, kde není parametr z dotazu č. 3 uchazeče - rych-
lost podávání bolusu: 0,1 - 1000 ml/h. Stejně tak uchazeč ve svém dotazu konstatuje, že se již jednou zadava-
tele dotazoval, zda trvá na striktním technickém požadavku, kdy zadavatel požaduje u infuzních pump rychlost 
podávání bolusu: 01 — 1000 ml/h. V dotazu č. 3 v rámci dodatečných informací č. 1 se však uchazeč dotazo-
val na rychlost parametr podávání bolusu : 0,1 - 1000 ml/h položky č. 144202 - dávkovač lineární. Zadavatel 
upravuje parametr u položky 144202 - dávkovač lineární parametr „rychlost podávání bolusu“ na minimální 
parametr 1 - 1000 ml/h. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou 
a pro zpracování nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140519“. Zadavatel žádá 
všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 
20140519“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
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INFORMACE 
V předaných a pro zpracování nabídky závazných přílohách těchto dodatečných informacích – specifikaci 
„Specifikace zdravotní techniky 20140519“ jsou pro přehlednost provedené změny označeny modrým textem.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel zohlednil dopad těchto dodatečných informací na zpracování nabídky a přiměřeně prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 26. 6. 2014  Čas:  11:00 hodin
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 26. 6. 2014  Čas:  11:01 hodin

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Specifikace zdravotní techniky 20140519

V Brně dne 20. 5. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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