
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Zdravotní technika Centrálního objektu
Evidenční číslo veřejné zakázky: 480245
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

________________________________________________________________________________________

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V Zadávací dokumentaci požadujete následující parametr: Možnost otáčení v rozsahu min. 130° (krouživý 
pohyb) – overscan min. 40° 
Dotaz: Připouští zadavatel přístroj s možností otáčení 130° (krouživý pohyb) – overscan 30°, pokud přístroj 
prokazatelně splňuje medicínský účel a diagnostické požadavky zadavatele?

ODPOVĚĎ 1
Zadavatel z důvodu maximálního zachování kvality dodávaných přístrojů a zařízení a trvá na minimálním 
požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy možnost otáčení v rozsahu min. 130° (krouživý pohyb) –
overcan min. 40°. Parametry uvedené ve specifikaci jsou pro zadavatele minimální, nebude dále slevovat 
z těchto minimálních požadavků. 

DOTAZ 2
V Zadávací dokumentaci požadujete následující parametr: Hloubka C ramene v oblouku min. 720 mm
Dotaz: Připouští zadavatel přístroj s hloubkou C ramene v oblouku 660 mm, pokud přístroj prokazatelně 
splňuje medicínský účel a diagnostické požadavky zadavatele? 

ODPOVĚĎ 2
Viz odpověď na dotaz č. 2 dodatečných informací č. 1, odeslaných a uveřejněných na profilu zadavatele dne 
30. 4. 2014. 

DOTAZ 3
V Zadávací dokumentaci požadujete následující parametr: Min. 5 uživatelsky volitelných orgánově 
orientovaných charakteristik skiaskopie, digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu
Dotaz: Náš přístroj je vybaven místo „5 uživatelsky volitelnými, orgánově orientovanými charakteristikami 
skiaskopie a digitálními radiografie“ pokročilejší, sofistikovanou softwarovou aplikací „Autotrack“, která 
automaticky vyhledá objekt ve snímané oblasti a automaticky zvolí zobrazovací techniku a expoziční 
parametry dle charakteru snímané oblasti, tak aby byl optimalizován poměr mezi dávkou na pacienta a 
kvalitou zobrazení. Tato aplikace zajišťuje pokročilejší a efektivnější způsob zajištění minimalizace dávky RTG 
záření na pacienta a zajištění maximální kvality obrazu, než možnost volby z 5 uživatelsky volitelných 
přednastavení. Samozřejmostí je také manuální volba expozičních parametrů. Připouští zadavatel přístroj, 
který je vybaven místo 5 - ti uživatelsky volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie, 
digitální radiografie pokročilou automatickou aplikací „Autotrack“ dle výše uvedeného popisu, pokud přístroj 
prokazatelně splňuje medicínský účel a diagnostické požadavky zadavatele? 

ODPOVĚĎ 3
Zadavatel z důvodu maximálního zachování kvality dodávaných přístrojů a zařízení a trvá na minimálním 



požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 2kW s různými 
druhy provozu – digitální kontinuální i pulzní skiaskopie (v rozsahu min. 1-8 Pulsů/s) s min. 5 uživatelsky 
volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie, digitální radiografie pro získání vyšší kvality 
obrazu. Parametry uvedené ve specifikaci jsou pro zadavatele minimální, nebude dále slevovat z těchto 
minimálních požadavků.

DOTAZ 4
V Zadávací dokumentaci požadujete následující parametr: Paměť o kapacitě min. 50 000 obrázků na pevném 
disku s rozlišením v celém obrazovém řetězci min. 1024 x 1024/12 bitů
Dotaz: Připouští zadavatel přístroj o kapacitě 15 000 obrázků a pevném disku s rozlišením v celém obrazovém 
řetězci min. 1024 x 1024/12 bitů, pokud přístroj prokazatelně splňuje medicínský účel a diagnostické 
požadavky zadavatele? 

ODPOVĚĎ 4
Zadavatel z důvodu maximálního zachování kvality dodávaných přístrojů a zařízení a trvá na minimálním 
požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou 
optimalizací obrazu - CCD kamera s vysokým rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu
pro potlačení šumu s pamětí o kapacitě min. 50.000 obrázků na pevném disku s rozlišením v celém 
obrazovém řetězci min. 1024 x 1024/12 bitů. Parametry uvedené ve specifikaci jsou pro zadavatele minimální, 
nebude dále slevovat z těchto minimálních požadavků.

DOTAZ 5
V Zadávací dokumentaci požadujete následující parametr: Paměť posledního obrazu LIH s možností digitální 
rotace obrazu o +/-360° bez záření 
Dotaz: Připouští zadavatel přístroj s pamětí posledního obrazu LIH s možností digitální rotace obrazu 
v rozsahu 360° bez záření, což je pro praktické použití zcela dostatečné, pokud přístroj prokazatelně splňuje 
medicínský účel a diagnostické požadavky zadavatele? 

ODPOVĚĎ 5
Zadavatel z důvodu maximálního zachování kvality dodávaných přístrojů a zařízení a trvá na minimálním 
požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy paměť posledního obraz LIH s možností digitální rotace 
obrazu o +/- 360° bez záření a zobrazením pohybu irisových. Parametry uvedené ve specifikaci jsou pro 
zadavatele minimální, nebude dále slevovat z těchto minimálních požadavků. 

Obecně
Zadavatel nemá zájem na snížení technických parametrů dodávaných přístrojů. Veškeré technické parametry
byly konzultovány s odbornými pracovišti a výsledkem je vymezená technická specifikace. Snížení 
požadovaných parametrů, jak je požadováno v dotazech by vedlo k nákupu sice levnějších přístrojů, ale 
s nižšími parametry, což by v důsledku vývoje této technologie znamenalo kupovat přístroje s omezujícími 
parametry do budoucna a na takovém postupu nemá zadavatel zájem. Podle zadavatele je každý parametr 
určitým způsobem omezující pro dodavatele těch přístrojů, které jej nesplňují, ale vymezené technické 
parametry jsou výslednicí lékařských požadavků a finančních možností zadavatele a zadavatel nemá důvod 
snižovat požadavky na kvalitu přístrojů, byť by mohly být v této současné době dostačující.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 30. 6. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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