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Příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Formulář technických požadavků – část 2 VZ (část KDÚ) 

Uchazeč v níže uvedené tabulce vyplní sloupce „Splňuje dodavatel požadavky (Ano/Ne)“ a „Popis naplnění požadavků dodavatelem“. 

Sloupec „Splňuje dodavatel požadavky (Ano/Ne)“ může nabývat pouze hodnot Ano nebo Ne, bude-li uvedeno v některém ze sloupců jiná hodnota než Ano, 

je to důvod k vyřazení nabídky.   

Sloupec „Popis naplnění požadavků dodavatelem“ bude obsahovat podrobný popis, jak dodavatel požadavek naplní.  

Požadovaná vlastnost (požadavky) Splňuje 
dodavatel 
požadavky 
(Ano/Ne) 

Popis naplnění požadavků dodavatelem 

1. KDÚ bude sloužit jednotlivým zdravotnickým zařízením (ZZ) jako 
dlouhodobý archiv pořízených snímků. 
 

  

2. PACS systém instalovaný v technologickém centru Zlínského kraje 
(TC ZK) bude schopen zajišťovat a zprostředkovávat výměnu 
snímků mezi jednotlivými ZZ. 
 

  

3. V případě výpadku lokálního úložiště některého ZZ bude 
umožňovat převzetí funkce úložiště dat a bude sloužit jako záložní 
řešení provozu ZZ. 
 

  

4. PACS systém bude provozován na vyhrazených fyzických 

serverech Technologického centra ZK (dále TC ZK). V každé 

z lokalit TC ZK je umístěn server HP  DL380G7 2x 6-core CPU Intel® 

Xeon® L5640, RAM 8GB Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333), 

2x 500GB SATA 3G 7.2k Hot Plug, 2x HP 1TB 3G SATA 7.2k Hot 

Plug, 2x HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server 

Adapters, 2x HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply. Servery jsou 
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spojeny v rámci virtuálního switche do jednoho síťového 

segmentu. Mezi lokalitami TC ZK jsou k dispozici i volná optická 

vlákna. Data budou ukládána na disková pole HP EVA 6500 

s dostatečnou úložnou kapacitou, která jsou opět umístěna po 

jednom kusu v každé lokalitě. 

Zadavatel má pro budoucí provoz PACS systému k dispozici licence 

OS Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard. V případě 

potřeby odlišných verzí nebo edicí, musí dodavatel tyto licence 

dodat a zahrnout do nabídkové ceny. 

 

Součástí dodávky musí být také všechny ostatní licence potřebné 

pro legální zabezpečení provozu aplikace. 

 

 Dodavatel v rámci VZ dodá potřebný HW pro realizaci díla nad 

rámec uvedeného v tomto odstavci. 

 

5. Licence pro užívání centrálního PACS systému budou dodány pro 
neomezený počet uživatelů. 
 

  

6. Dodané licence nesmí být omezeny obsazenou datovou kapacitou   

7. Dodané licence nesmí být omezeny počtem uložených snímků.   

8. Dodané řešení PACS bude v souladu s platnou legislativou, 
zejména pak: 

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
- Zákon 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích  
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním postižení  
- zněním jejich pozdějších předpisů. 
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9. Veškerý dodaný SW, všechny jeho moduly, budou certifikovány 
jako „Zdravotnický prostředek pro lékařskou diagnostiku ve třídě 
„IIb“ podle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a 
podle nařízení EU MDD 93/42/EEC. 

  

10. Dodaný SW bude držitelem označení CE na základě nařízení vlády 
č. 181/2001 Sb., 

  

11. Po dokončení implementace SW řešení bude zpracována a dodána 
podrobná dokumentace skutečného provedení řešení v českém 
jazyce. 

  

12. Po dokončení implementace SW řešení bude zpracována a dodána 
kompletní provozní dokumentace v českém jazyce s podrobným 
popisem všech funkčností SW řešení (kompletní uživatelská 
příručka). 

  

13. Po dokončení implementace SW řešení bude zpracována a dodána 
podrobná dokumentace popisující pravidelnou údržbu řešení, 
včetně bezpečnostních pravidel, vedoucí k zajištění rutinního 
provozu systému v českém jazyce (kompletní systémová příručka 
pro administraci a údržbu). Součástí bude popis komunikačních 
protokolů, používaných komunikačních portů.  
 

  

14. Po dokončení implementace bude dodána metodika upravující 
pravidla přístupu jednotlivých ZZ k snímkům v centrálním v KDÚ 
prostřednictví centrálního PACS systému. 

 

  

15. Po dokončení implementace bude provedeno školení 
administrátorů centrálního PACS systému v počtu 3 osob, doba 
školení dle potřeby, minimálně v rozsahu 2 školících dnů. Školení 
proběhne v sídle zadavatele.  

 

  

16. Po dokončení implementace bude provedeno školení klíčových 
uživatelů k použití centrálního PACS systému z řad zdravotnického 
personálu v počtu 30 osob, doba školení dle potřeby, 
minimálně  rozsahu 2 školících dnů. Školení proběhne v sídle 
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zadavatele. 
 

17. Centrální systém PACS systém bude kompatibilní s již 
provozovanými PACS systémy v jednotlivých zdravotnických 
zařízeních kraje, min. s využitím standardů DICOM 3. x, HL7 a 
DASTA – datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR.  
 

  

18. Systém bude kompatibilní se standardem DICOM . 
 

  

19. Systém bude kompatibilní se standardem HL7 a datovým 
standardem Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

  

20. Celé řešení centrálního PACS systému bude lokalizováno v českém 
jazyce. 
 

  

21. Centrální PACS systém bude umožňovat, že jednotlivá ZZ budou 
využívat KDÚ jako archivní úložiště obrazových dat. 

  

22. Centrální PACS systém bude umožňovat definici doby životnosti 
dat v KDÚ s podporou jejich poloautomatického a plně 
automatického odmazávání. 

 

  

23. Centrální PACS bude umožňovat v případě potřeby načíst data ZZ 
z KDÚ zpět do lokálního systému. 
 

 

  

24. Centrální PACS bude umožňovat hromadný export obrazových 
dat. 

 

  

25. Centrální PACS bude umožňovat hromadný import obrazových 
dat. 

 

  

26. Součástí dodávky řešení bude import stávajících dat z lokálních 
úložišť ZZ do KDÚ. 
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27. Systém řešení bude umožňovat lékaři každého ZZ zjistit existenci 
dat konkrétního pacienta i v ostatních ZZ. Řešení musí být 
navrženo s ohledem na platnou legislativu, zejména zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů . 

 

  

28. Systém bude umožňovat odesílání obrazových dat ze ZZ do KDÚ 
průběžně, ihned po jejich pořízení, případně i po úpravě či 
doplnění, ale i dávkově, pomocí plánovače. 

 

  

29. Právo na uložení snímku do archivu, opravy identifikačních údajů 
pacienta, případné vymazání snímku bude mít výhradě ZZ, jenž je 
původcem snímku. 

 

  

30. Právo na doplnění snímku, rekonstrukce, další série, případně 
vrstvy měření apod. budou přidělována na základě přidělení práv 
danému uživateli (autorizace). 

 

  

31. Koncepce řešení bude navržena v souladu se standard IHE XDS-I  
(Cross-enterprise Document Sharing for Imaging), přístup k datům 
bude poskytován na základě elektronického požadavku o 
zpřístupnění konkrétních dat.  

 

  

32. Centrální PACS bude sloužit pro vzájemné sdílení snímků 
uložených v KDÚ mezi jednotlivými ZZ. 

 

  

33. Centrální systém PACS bude obsahovat podporu „pre-fetch“ 
technologii - možnost automatického přenosu dat z KDÚ do ZZ na 
základě naplánovaného vyšetření (existence žádanky) a dalších 
kritérií, a to ještě před jejich potřebou v lokálním ZZ. 

 

  

34. Systém bude obsahovat možnost automatického směrování 
pořízených obrazových vyšetření z libovolného ZZ na pracoviště 
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jiného ZZ (zdravotnické zařízení či konkrétní diagnostické stanice). 
Následně bude umožňovat zajištění zpětného přenosu textového 
popisu vyšetření a upravených obrazových dat zpět do PACS 
systému ZZ, kde snímek vznikl. 

 

35. Centrální PACS systém bude umožňovat anonymizaci snímku pro 
studijní a prezentační účely v nešifrované podobě (automaticky 
anonymizovaná data). 

 

  

36. Systém řešení bude umožňovat obousměrnou komunikaci se 
všemi připojenými ZZ. 

 

  

37. Systém bude umožňovat nakonfigurovat jednotlivé obrazové 
modality (ovládací stanice) ZZ tak, aby bylo možné odeslat z nich 
data i přímo do datového centra (KDÚ) pro případ havarijního 
plánu v případě výpadku lokálního systému. 

 

  

38. Centrální PACS bude disponovat zabezpečeným způsobem 
komunikace pro přenos popisů vyšetření (nálezů) společně 
s obrazovými daty. 

 

  

39. Komunikace centrálního PACS a ZZ bude probíhat zabezpečeným 
způsobem na vhodné úrovni prostřednictvím VPN, HTTPS nebo 
srovnatelnou technologií. 

 

  

40. Nabízené řešení centrálního PACS bude podporovat bezztrátovou 
komprimace dat s možností definice, po jaké době a která data 
komprimovat. 

 

  

41. Snímky, data z jednotlivých ZZ budou do KDÚ ukládány odděleně. 
Systém uložení bude vycházet z návrhu metodiky pro 
bezpečnostní politiku upravující pravidla přístupu jednotlivých ZZ k 
PASC snímkům. 
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42. Systém bude umožňovat efektivní provádění a evidenci záznamu o 
všech přístupech k uloženým snímkům (logování, auditní záznamy, 
historie změn, veškeré pohyby, žádanky) a to takovým způsobem, 
na základě kterého bude jednoznačně dohledatelná identita 
uživatele, který uskutečnil se snímkem akci (editace, prohlížení, 
žádost o zaslání, zaslání, uložení apod.) Návrh struktury a obsah 
logovaných údajů bude součástí implementační analýzy. 
 

  

43. KDÚ/PACS bude umožňovat budoucí možné napojení dalších 
zdravotnických zařízení i jiných zřizovatelů s využitím funkcionality 
uvedené v předcházejících bodech. 
 

  

 


		2012-10-31T14:58:51+0100




