
Vysvět|eníZD č. 2 - Zdravotnické přístroje a vybavení

VYSVĚTLENí zADÁVAcí DoKUMENTACE č. 2

dIe ustanovení 5 98 a 5 99 zákona č. 134/201'6 Sb', o zadáván í veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,Ladávací dokumentace,, a ,,Zákon,,), k veřejné zakázce

Zdravotnické přístroje a vybavení
(dá|e jen ,,Veřejná zakázka.,)

Zad avatel

Název: Sdružené ambulantní zařízení v ?raze 7
Síd|o: Strossmayerovo náměstí 7477 /6, Praha-HoIešovice, 17OO0
|Čo:4479]362
osoba oprávněná zastupovat zadavateIe: PhDr Josef Dušek, řediteI
tel.: +420 777 772 483
e-mail: reditel@saz7.cz
Kontaktní osoba zadavateIe: Mgr. Marek Šrámek, smIuvní zástupce zadavateIe
tel.: +420 606 475 052
e-mail: mareksra m ek@centru m. cz

obdržel dne 9. I1..2077 žádost o vysvětlení zadávací dokumenrace.

Níže zadavate| uvádítext žádosť s připojeným textem poskytnutého vysvět|ení:

Zadovatel v technické specifikoci operočního stolu mj, požaduje, oby byl stůl výškově
stavitelný v rozsahu cca 600 ož 950 mm' Jako vážný zójemce o získóní této čóstí veřejné
zokózky, bychom ródi nabÍdly mobilní operační stůl, který plně odpovídó požodavkům
zadovatele o některé požadavky svou kvalitou a provedením převyšuje' Například umožňuje
použiťí elektromotorů i pro polohovóní dalších čdsťí stolu, než ty, které požoduje zodovotel,
což povožujeme za lepší technické řešení. Tento typ stolu disponuje rozsahem výškové
stovitelnosťi v rozsahu 770 - 1070 mm' Tento rozsah je dte našich zkušeností dostatečný pro
veškeré zákroky, které se na chirurgických zókrokových sólech provódějí, a plně tedy
reflektuje medicínský účel použití. Horni hodnoto - 1070 mm převyšuje požadovek zodovotele
o u spodní hronice zadovatel ve svém požodavku uvódÍ cca 600 mm. Z formulace 

,,cco,, je
zřejmé, že hodnota spodní hronice výškové stavitelnosti není pro zadavatele úplně zósodnt a
mohl by mu nómi nabízený operační stůl vyhovovat.

Bude zadovatel okceptovat nobízený operační stůl, který disponuje rozsohem výškové
stovitelnosťi v rozsahu 770 _ 1-070 mm?



ZadáVací dokumentace _ Zdravotnické pří5troje a Vybavení

od pověd,:

zadavate| na základě žádosti mění zadávací podmínky následujícím způsobem:

V příloze č. 3 ZD technická specifikace operační stů| v bodě 2 Zák|adní technická specifikace
odrážka druhá se sIova ,,...výškově stavite|ný v rozsahu cca 600 až 950 mm..... mění na ,,.'.
výškově stavite|ný v rozsahu cca 770 až 950 mm.'..,.

Protože zadavateI považuje výše uvedenou úpravu za podstatnou změnu zadávacích
podmínek' prod|užuje Ihůtu pro podání nabídek do 20.72.2017 do 10 hod.

Vzhledem k systému Formu|áře F1.4 Ve Věstníku veřejných zakázek, který technicky
neumožňuje prod|oužit Ihůtu pro podání nabídek pouze u dotčené části 3 veřejné zakázky
operační stůl, se prodIoužení |hůty pro podání nabídek týká ce|é veřejné zakázky (všech
jejích částí). otevírání obá|ek je stanoveno naz0.t2.2017 v 10:00 hod.

V Praze dne ..k../1.',?'.o'(.Í

PhDr. Josef D ušek

šdružené a mbulantní zaiíze n i .', Pl.'.
Strossmayerovo ná m ' 6, ?Í )'|.,;. j

statUtární zá5tt]p(e
|ě' 44797362 tel':270 0o5 j3-c


