
Vysvět|eníZD č. 3 _ Zdravotnické přístroje a vybavení

d|e ustanovení š 98 a zákona
pozdějších předpisů (dá|e jen

VYSVĚTLENí zADÁVAcí DoKUMENTACE č. 3

č' 1'34/201'6 Sb., o zadává n í veřejných zakázek, ve zněn í
,,Zadávací dokumentace,. a ,,7ákon,,), k veřejné zakázce

Zdravotnické přístroje a vybavení
(dá|e jen ,,Veřejná zakázka,,\

Zadavatel

Název: Sdružené ambu|antní zařízenív Praze 7
Síd|o: Strossmayerovo náměstí 7477 /6, Praha-P,o Iešovice, 17000
|Čo:44797362
osoba oprávněná zastupovat zadavateIe: PhDr. Josef Dušek, řediteI
tel.: +420 77'/ 772 483
e-mail: reditel@saz7.cz
Kontaktní osoba zadavateIe: Mgr. Marek Šrámek, smIuvnízástupce zadavateIe
tel.: +420 606 475 O52
e-mail: mareksramek@centrum.cz

obdrže| dne 4. 72' z0I žádosti o vysvět|ení zadávací dokumentace.

Níže zadavateI uvádí text žádostí s připojeným textem poskytnutého vysvět|ení:

Žádost č. 7:
V příloze č. 1. ZD, technickó specifikace: Echokordiogrof, uvódíte požadavek ,,KompotÍbilita se
stóvojícím serverovým systémem polikliniky pro ukládóní obrazových i pacieniských dot,,.
Předpoklódóme, že tento požodavek souvisí s požadovkem ,,PIná kompotibitita DtCoM
s možností importu Worklistu o exportu no DtCoM server,,'
Dotoz: Může zadavatel potvrdit, že požadavek ,,Kompdtibilita se stávajícím serveroým
systémem polikliniky pro ukláddní obrazových í pacientských dat,. znamená požadavek
nobídnout přístroj s DICjM rozhraním tak, aby byto možno ukládat pocientskd a obrazovó
ddtd na PACS zadavdtele?

Vysvět|ení č. 1: Ano, zadavateI potvrzu.|e, že požadavek ,,KompatibiIita se stávaiícím
serverovým systémem poIik|iniky pro uk|ádání obrazových i pacientských dat,, znaÁená
požadavek nabídnout přístroj s D|CoM rozhraním tak, aby by|o možno uk|ádat pacientská a
obrazová data na PAcs zadavateIe.
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Žódost č' 2:
V příIoze č. 1 ZD, technickó specifikace: Echokordiograf, uvádíte požadovek ,,2D sektorovo
sondo s možností vícenásobné oktivní fokusoce ve dvou rovinóch - motrix' kmitočtový rozsohcca 1,5-4 MHz, použitelná pro všechny zobrozovocí módy (2D, MM, AMM,CFM,PW,HPRF,CW,TVl,sRl) pro kordiologické optikace,, o,,motriXová širokopásmovó
sektorová sonda pro diagnostiku v oblosti srdce, frekvenčnt rozsoh 1-5 MHz,3.040 elementůminim, 2D/3D/4D, PW, CW, barevný doppter, tkóňový doppler, harmonické zobrazovanÍ,
hormonické zobrozovóní LVo, M.mode, borevný M-mód, Live xPlane zobrazení, low/hi Ml,,'Druhá z požadovoných sektorových 

'sond 
z cela nahrazuje použití sektorové sondy pr,ní.Dotdz: Trvó zadavatel na do.dání 2D sektorové sonáy, když k přístroji ,a,oi.n požaduje

2D/3D/4D sektorovou sond u?

Vysvětlení č. 2: Ano, zadavate| trvá na dodání obou sond.

Žádost č.3: (část j,,operačnÍ stůl,, veřejné zakózky s nozvem ,,Zdrovotnické přÍstroje a
vybavení,,) Požaduje zodavatel dle běžných stondardů odnímotelnou pracovní desku?

Vysvět|ení č. 3:
Zadavate| trvá na původním požadavku na zákrokový stů| mobilnís pevnou operační deskou.

V Praze dne .-,r,*'4.'.!,t:'/Í'..
' statutá rn ízá5tup{ů

lC:44797362 tel,r270 OCi i,1t

so rJže.é dmbJ|"ntt- , 76: -: r ' . '- '

Strossmayerovo né rI 6 Fl. |].. 7

Josef Dušek
řediteI


