
Vysvět|enízD č. 5 _ Zdravotnické přístroje a Vybavení

d|e ustanovení9 98 a zákona
pozdějších předpisů (dá|e jen

č. 134/201'6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
,,Zadávací dokumentace,, a ,,Zákon,,), k veřejné zakázce

Zdravotnické přístroje a Vybavení
(dá|e jen ,'Veřejná zakázka,,)

Zadavatel

Název: Sdružené ambu|antní zařízenív Praze 7

Síd|o: Strossmayerovo náměstí 1'477 /6, Praha-HoIešovice, 17000
|Čo:44797362
osoba oprávněná zastUpovat zadaVateIe: PhDr. Josef Dušek, ředitel
tel.: +420 777 772 483
e-mail : reditel@saz7.cz
Kontaktníosoba zadavateIe: Mgr. Marek Šrámek, smluvní zástupce zadavateIe
tel.: +420 606 475 052
e-mail: ma reksra mek@centru m.cz

obdržel dne 8. 1'2.2017 žádosti o vysvět|ení zadávací dokumentace.

Níže zadavateI uvádítext žádostí s připojeným textem poskytnutého vysvět|ení:

Všechnv dotazv se vztahuií k části 5 - Autok|áv

Dotdz č. 7

Zadavatel požaduje ,,integrovoný zásobník na čistou vodu s možností nopojení na rozvod
vody s min. objemem 30 I,,, v případě, kdy je autoklóv rovnou připojený na rozvod vody,
což je jistě i lepším technickým řešením, není nutné, aby přístroj disponoval integrovaným
zásobníkem.
Bude zodavdtel akceptovdt ngbídku dutoklóvu, kteý bude připojitelný k rozvodu vody a
bude bez integrovoného zósobníku?

uoDoveo c. 1
Ne, zadavatel trvá na požadavcích ZD.

Dotdz č. 2
Můžeme zadavateli nabídnout i autoklúv, kteý má vetmi podobné vnitřní rozměry komory
- 38 x 69 cm, což nemó vliv na účel použití?



uoooveo c. z
Ne, zadavateI trvá na požadavcích ZD'

Dotaz č. 3
Zadavatel poždduje Junkce automatického čištění pro ochranu parního generótoru při
každém cyklu,,. Toto funkce se jeví jdko nehospodárná, protože by musel být vždy demi
voda vypouštěna. A prdvě proto, že je v přístroji demi voda, není nutné ho po každém
použití vypouštět, protože zůstávó čistý. v kombinaci s požadavkem na integrovaný
zósobník na čistou vodu, je tento požadovek nadbytečný.
Bude zadavatel akceptovdt nabídku přístroje, kteý nevyužívó funkci automatického čištění
pro ochranu parního generótoru při každém cyklu?

uoooveo c. J
Ne, zadavateI trvá na požadavcích ZD.

Dotoz č. 4
zadavdtel požoduje ,,max. zdkladna přístroje 60 x 75 cm,,. Domníváme se, že tento
poža davek od povíd ó kon krétn ím u prod u ktu,
Mohl by zadavatel tento požadavek upravit na ,,mox. základna přístroje cca 75 x 78 cm,,?
Toto změnd nemá vliv na účel použití.

uoooved c_ 4

Ne, zadavate| trvá na požadavcích ZD.

Dotoz č. 5
zdddvatel poždduie ,,datový výstup Rs.485,,. Tento požadavek se u různých produktů a u
různých zodavatelů často opakuje, avšak není v praxi nezbytný.
Bude zadavdtel okceptovat i nabídku přístroje, kteý disponuje připojením UsB nebo UsB a
Ethernet?

odpověd,č. 5
Ne' zadavate| trvá na požadavcích ZD.

Dotdz č' 6
zdddvdtel požaduje, oby autoklúv odpovídal ,,DIN 58950 - Parní sterilizátory pro
farmoceutické použití',, Tento požadavek je však nodbytečný, jelikož ptně postačí splnění
druhé požodované normy ,,DlN 58957 - Pdrní steriIizátory pro použití v labordtořích,,,

Bude zdddvdtel akceptovat i nabídku autoklóvu, který odpovídá DtN 58957 o ne DlN
58950, protože to není nutnost?



uoooveo c. b

Ne, zadavatel trvá na požadaVcích ZD DIN 58950 (Parní steriIizátory pro farmaceutické
použití) nebo obdobné řešenípro stejný medicínský úče|.

Dotoz č. 7
Chápeme správně, že zadavotel nepožoduje dodání zdroje demi vody, ale rozvody vody
jsou v jeho režii?

uoooveo c. /
Ano, zadavateI nepožaduje dodánízdroje demi vody.

Dotaz č. 8
Mohl by zadavatel poskytnout 7o %o toleranci na číselně vyjódřené požodavky?

odpověd'č. 8
Ne, zadavate| trvá na požadavcích ZD.

Dotaz č' 9
Zodovatel požaduje ,,víko i komora z nerezové oceli,,, lJmožní zdddvatel i nobídku
dutoklávu' kteý disponuje vnitřní čóstí víka z nerezové oceli, ate vnější kryt víka je
plastový? tedná se o rozhodně lepší technické řešení, které eliminuje riziko opdření o víko
kovové'

odpověd,č. 9
Ne, zadavate| trvá na požadavcích ZD.

Dotdz č, 70
v případě, že výrobce autoklóvu pravidelné technické revize či výměnu dítů nebo validace
pouze doporučuje, ole nenařizuje a nemá to vliv no ztrátu zóruky, mají být tyto revize
zdhrnuty do ceny za full servis?

uopoveo c. lu
Zadavate| trvá na požadavcích ZD, kde se majívyčís|it všechny povinné výdaje (fu|| servis).

PhDr. Josef Dušek
řed itel

EdruŽené ambuiantní zaříZení'. |:..

l 5tro''*uy"'o"o nám 6, Pl .'.l ',,
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