
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově 
městské nemocnici v Jilemnici

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-008916
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: MMN a.s.
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO: 05421888

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže 
vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.
DOTAZ 1
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ODPOVĚĎ 1
Ano, zadavatel akceptuje řešení dodavatele, který namísto „ minimálně 5 uživatelsky volitelnými 
orgánově-orientovanými charakteristikami skiaskopie“ dodá jím navrhované řešení pomocí funkce 
AutoTrack.

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
Zadavatel tímto upravuje požadavek pro prokázání technické kvalifikace pro část A zakázky 
uvedený ve Svazku 2 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů v bodě 6.2 následovně:

Část A – NÁKLADNÁ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
Nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem nebo jejichž součástí byla dodávka počítačového tomografu 
snímajícího minimálně 64 fyzických detektorových řad.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace upravený Formulář referenčních zakázek – pro část A veřejné zakázky.

DOTAZ 3
V rámci zveřejnění zadávací dokumentace k uvedené VZ na profilu zadavatele 
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=764&IDZak=8839 jsem si všiml, že nebyl 
zveřejněn Svazek 2 Příloha – Formulář pro uvedení významných dodávek – pro část Q Dialyzační 
technika. Můžete prosím na profil doplnit a zaslat nám tuto přílohu?

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=764&IDZak=8839
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ODPOVĚĎ 3
Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Formulář referenčních 
zakázek – pro část Q veřejné zakázky.

DOTAZ 4
V souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) 
zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem 
„Zvýšení kvality návazné péče v MMN v Jilemnici“ – část CH – Infuzní technika, vyhlášené 
Masarykovou městskou nemocnicí v Jilemnici: 
ze zadávací dokumentace: 
DOTAZ 4a
konkrétně z přílohy technická specifikace pro lineární dávkovač vyplývá, že zadavatel požaduje váhu 
dávkovače jako absolutní hodnotu 2,0 kg, bude zadavatel akceptovat váhu dávkovače 2,1 kg, kdy 
rozdíl 0,1 kg nemá zásadní vliv na funkci přístroje či požadavky kladené na obsluhu přístroje? 

ODPOVĚĎ 4a
Zadavatel stanovil váhu jako absolutní hodnotu. Ta má toleranci 10%. Bude-li mít přístroj dodavatele 
hodnotu v toleranci , bude hodnota akceptována, viz ustanovení bodu 6.2. Svazku 1 – Požadavky na 
obsah, formu a způsob podání nabídky, podmínky průběhu zadávacího řízení a podmínky 
hodnocení nabídek:

6.2.    VYMEZENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJŮ

Technické parametry, které jsou definovány v Technické specifikaci přístroje číselnou hodnotou, budou 
akceptovány s tolerancí 10% (horší hodnota parametru – tj. dodávaný přístroj může obsahovat o 10% horší 
parametr). V případě, že nabídka dodavatele překročí hodnotu tolerance o více než 10% (horší hodnota 
parametru), bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud je u vymezeného 
číselného parametru uvedeno kromě číselné hodnoty i "minimálně" nebo "maximálně", jsou takto požadované 
parametry zcela závazné (jsou bez možné tolerance) a horší (vyšší či nižší než požadovaná hodnota bude 
považována za nesplnění zadávacích podmínek.

DOTAZ 4b

konkrétně z přílohy technická specifikace pro lineární dávkovač i infuzní pumpu vyplývá, že 
zadavatel požaduje tzv. režim Stand-by, bude zadavatel akceptovat režim, který má úplně stejnou 
funkci jako je stand-by, jen se jinak nazývá? 

ODPOVĚĎ 4b
Zadavatel trvá na tom aby funkce splňovala režim Stand-by bez ohledu na to jak je tato funkce 
pojmenovaná.

DOTAZ 4c

konkrétně z přílohy Návrh kupní smlouvy vyplývá, že zadavatel požaduje pravidelné „bezpečnostně 
technické kontroly“ (dále jen BTK) u přístrojů infuzní techniky nejméně 1x ročně, pokud výrobce 
doporučuje tuto BTK provádět 1x za 2 roky a stejně tak, tedy 1x za 2 roky, ji vyžaduje zákon o 
zdravotních prostředcích, bude zadavatel akceptovat provádění pravidelných BTK v intervalu dle 
platné legislativy tj. 1 x za 2 roky? Pokud ano, mohl by zadavatel v tomto duchu upravit i návrh 
smlouvy? 
ODPOVĚĎ 4c
Zadavatel po dobu záručního servisu (tj. 24 měsíců) trvá na stanovených podmínkách v kupní 
smlouvě, viz. ustanovení článku VII. bodu 3. Obchodních podmínek formou návrhu smlouvy:
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VII.     Záruční podmínky

3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně). Po dobu záruční doby 

provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených 

výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou 

pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných 

náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky bez 

povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném 

intervalu, nejméně 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení 

prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající 

prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto 

bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

DOTAZ 5

Ráda bych vznesla dotaz k veřejné zakázce č. Z2018-008916 – „ Zvýšení kvality návazné péče v 
Masarykově městské nemocnici v Jilemnici", které bychom se rádi zúčastnili v části C – vybavení 
operačních sálů - 31524110-9 - Lampy pro operační sály. 
V technické specifikaci je požadován parametr - nastavitelná barevná teplota světla v rozsahu 
3600K až 4600K. Naše světla vybrána pro tuto zakázku mají nastavitelnou barevnou teplotu světla 
v rozsahu 3800K až 5000K. Byla by tato odchylka akceptována?
ODPOVĚĎ 5
Zadavatel stanovil váhu jako absolutní hodnotu. Ta má toleranci 10%. Bude-li mít přístroj dodavatele 
hodnotu v toleranci , bude hodnota akceptována, viz ustanovení bodu 6.2. Svazku 1 – Požadavky na 
obsah, formu a způsob podání nabídky, podmínky průběhu zadávacího řízení a podmínky 
hodnocení nabídek.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel v souvislosti s poskytnutým vysvětlením zadávací dokumentace pro část A zakázky a pro 
část Q zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část A a část Q zakázky tak, aby od 
poskytnutí tohoto vysvětlení činila délka lhůty pro podání nabídek celou její původní délku. 
TOTO PRODLOUŽENÍ LHŮTY SE VZTAHUJE K ČÁSTI A ZAKÁZKY -  NÁKLADNÁ 
ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA a K ČÁSTI Q ZAKÁZKY - DIALYZAČNÍ TECHNIKA. LHŮTA PRO 
DORUČENÍ NABÍDEK NA OSTATNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY SE NEMĚMÍ A KONČÍ DNE 2. 5. 2018 V
10:00 HOD.

V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro části A a Q 
veřejné zakázky následovně:

Bod IV. 2. 2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 25. 05. 2018  Čas:  10:00 hodin 

Bod IV. 2. 7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 25. 05. 2018  Čas:  10:01 hodin

Vzhledem k provozním podmínkám Věstníku veřejných zakázek nelze v rámci opravného oznámení 
identifikovat rozdílná data pro otevírání obálek s nabídkami pro jednotlivé části veřejné zakázky. 
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Zadavatel formulářem opravného oznámení prodlužuje lhůtu pro části A a Q zakázky. V rámci 
ostatních částí veřejné zakázky zůstává lhůta zachována podle předchozích zadávacích podmínek.
Tato informace je v opravném oznámení o zakázce popsána v bodě VII.2) - Další dodatečné 
informace.

Zadavatel žádá všechny zájemce o tuto veřejnou zakázku, aby uvedenou informaci vzali na vědomí 
a respektovali stanovená data pro podání nabídek.

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a 
v Úředním Věstníku Evropské unie.

Přílohy:
Svazek 2 příloha č. 1 – Formulář referenčních zakázek – část A
Svazek 2 příloha č. 1 – Formulář referenčních zakázek – část Q
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