
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

1.1. Název veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově 
městské nemocnici v Jilemnici

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-008916
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: MMN a.s.
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO: 05421888

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže 
vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZY K ČÁSTI F ZAKÁZKY – VENTILAČNÍ TECHNIKA:
DOTAZ 1
V rámci zadávací dokumentace v části technické specifikace FORMULÁŘ_plicní ventilátor zadavatel 
požaduje: „metabolický monitoring u 10 ks přístrojů“.
Znění dotazu č. 1:
Bude zadavatel trvat na tomto diskriminačním absolutním požadavku?
Vysvětlení k dotazu č. 1:
Metabolický monitoring je v momentální době schopen splnit pouze jeden dodavatel ventilační 
techniky na trhu. Tímto se domníváme, že jde o diskriminační parametr pro ostatní účastníky a 
minimálně by tento parametr měl být upraven z „absolutní“ na parametr „hodnocený“ nebo úplně 
vyřazen ze zadávacích podmínek.
ODPOVĚĎ 1
Požadovaný parametr metabolický monitoring nelze považovat za diskriminační, neboť ho splňuje 
dle zjištění zadavatele více dodavatelů. Zadavatel v zájmu umožnění účasti vyššího počtu 
dodavatelů upravuje tento parametr z původního „absolutní“ na „hodnocený – typ C“. Tento 
parametr zadavatel upravil i v zadávací dokumentaci v dokumentu technická specifikace 
FORMULÁŘ_plicní ventilátor, který je závazný pro zpracování nabídky a je přílohou tohoto 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

DOTAZ 2
V rámci zadávací dokumentace v části technické specifikace FORMULÁŘ_plicní ventilátor zadavatel 
požaduje: „nástroj pro recruitment manévr, měření EELV, C stat.“.
Znění dotazu č. 2:
Bude zadavatel trvat na tomto diskriminačním absolutním požadavku?
Vysvětlení k dotazu č. 2:
Parametr EELV (end-expiratory lung volume) je v momentální době schopen splnit pouze jeden 
dodavatel ventilační techniky na trhu. Tímto se domníváme, že jde o diskriminační parametr pro 
ostatní účastníky a minimálně by tento parametr měl být upraven z „absolutní“ na parametr 
„hodnocený“ nebo úplně vyřazen ze zadávacích podmínek.
ODPOVĚĎ 2
Zadávací dokumentace popisuje soubor požadovaných parametrů plicního ventilátoru, který zajistí 
bezpečnou ventilaci na oddělení ARO. Měřením EELV je umožněno bezpečně změnit nastavení 
ventilátoru tak, že ventilace konkrétního pacienta v kritickém stavu bude bezpečná, požadavek 
zadavatele na tento parametr je zcela oprávněný. Zadavatel v zájmu umožnění účasti vyššího počtu 
dodavatelů upravuje tento parametr z původního „absolutní“ na „hodnocený – typ C“. Tento 
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parametr zadavatel upravil i v zadávací dokumentaci v dokumentu technická specifikace 
FORMULÁŘ_plicní ventilátor, který je závazný pro zpracování nabídky a je přílohou tohoto 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

DOTAZ 3
V rámci zadávací dokumentace v části technické specifikace FORMULÁŘ_plicní ventilátor zadavatel 
požaduje: „oddělitelný displej ventilátorů s upevněním na stativ a DIN lištu.“
Znění dotazu č. 3:
Bude zadavatel trvat na tomto hodnoceném požadavku?
Vysvětlení k dotazu č. 3:
Oddělitelný display ventilátoru nemá vliv na medicínský účel přístroje. Při předpokladu, že je display 
napájen přes kabel, může dokonce jít o nebezpečný prvek při akutním přemístění ventilátoru. I když 
je tento parametr „hodnocený“, domníváme se, že by měl být z technických požadavků odstraněn, 
jelikož může poškozovat účastníky, kteří tuto možnost nemají. Tento parametr nesouvisí 
medicinálním účelem ventilátoru.
ODPOVĚĎ 3
Požadavek oddělitelného displeje souvisí s dispozicí pracoviště při umístění plicního ventilátoru na 
stativ a přemístěním jeho ovládání do prostoru společně s ovládáním pacientského monitoru. 
Zadavatel trvá na původním zadání specifikace. Po dodavateli bude zadavatel při dodání ventilátoru 
vyžadovat doložení dokumentů výrobce o bezpečné proveditelnosti tohoto řešení.

DOTAZ 4
V rámci zadávací dokumentace v části technické specifikace FORMULÁŘ_plicní ventilátor zadavatel 
požaduje: „nastavení O2 paramagneticky bezúdržbovým čidlem.“
Znění dotazu č. 4:
Bude zadavatel trvat na tomto hodnoceném požadavku?
Vysvětlení k dotazu č. 4:
Naše spol. nabízí řešení s elektrochem.analyzátory, které se vyměňují po 1 roce při BTK. Naše 
společnost dodá celkem 6 el.chem.analyzátorů v průběhu 6ti let. Tímto zaručíme, že po dobu 6ti let 
bude měření, validace senzorů aktuální. Tímto zadavatel získá výhodu, že po dobu 6 let bude 
měření O2 přesné a bezproblémové. S naším řešením navíc zadavatel získá finanční výhodu 
v případě poškození paramagnetických analyzátorů po záruční lhůtě. Cena paramagnetických 
analyzátoru je významně a mnohonásobně vyšší než cena elektrochemického čidla. 
ODPOVĚĎ 4
Požadavek na použití technologie paramagnetického měření kyslíku souvisí s požadavkem zcela 
bezúdržbové technologie plicního ventilátoru prosté jakékoliv nutné výměny dílů v rámci 
bezpečnostně technické kontroly, a to po celou dobu životnosti. Zadavatel v požadavku vypouští 
slovo bezúdržbový a parametr nově zní „měření O2 paramagnetickým čidlem“ a požadavek se nově 
stanovuje jako „absolutní“. Tento parametr zadavatel upravil i v zadávací dokumentaci v dokumentu
technická specifikace FORMULÁŘ_plicní ventilátor, který je závazný pro zpracování nabídky a je 
přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

DOTAZY K ČÁSTI A ZAKÁZKY – NÁKLADNÁ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA:
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Odpověď 1
Dodavatel zajistí minimálně podklady potřebné pro povolení od SUJB s provozováním daného 
přístroje, doklady o provedení zkoušky provozní stálosti a zkoušky dlouhodobé stability. Zadavateli 
není známo, zda nabízený přístroj nevyžaduje ještě další veřejnoprávní rozhodnutí podmiňující plný 
provoz přístroje, pokud ano, tak je zadavatel též vyžaduje.

Odpověď 2
Zadavatel předpokládá provedení zkušební provozu CT přístroje v délce 20 pracovních dnů, v jehož 
průběhu mimo jiné probíhá i zaškolení personálu. U C-ramena zadavatel předpokládá provedení 
zkušební provozu v délce 2 pracovních dnů.

Odpověď 3
Jedná se o administrativní chybu, jde o zákon č. 263/2016 Sb. Zadavatel poskytuje dodavatelům 
upravený Svazek 3 – Vzor kupní smlouvy – část A,  který je závazný pro zpracování nabídky a je 
přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Výše uvedené změny byly do Vzoru kupní 
smlouvy  –  části A zapracovány.
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Odpověď 4
Zadavatel požaduje vyškolit zaměstnance k oprávnění provádění instruktáže podle § 61 odst. 2 
zákona 268 / 2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů. Při pořízení 
nového přístroje je délka proškolení závislá na typu daného zařízení (viz odpověď č. 2). Pojmem „dle 
potřeb zadavatele“ se rozumí ta skutečnost, kdy takto proškolený zaměstnanec v době provozování 
pořízeného přístroje z jakéhokoliv důvodu ukončí pracovní poměr a zadavatel bude potřebovat 
zajistit nového zaměstnance, který bude oprávněn školit. Pro tuto potřebu bude zadavatelem 
samozřejmě vybrán již zaměstnanec, který s přístrojem pracuje a délka školení bude na dodavateli 
(předpoklad je maximálně 1 den).

Odpověď 5
Zadavatel upravuje Svazek 6 – Návrh kupní smlouvy v čl. XIII, odst. 1. Původní znění 
odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním
uvedeným níže:
„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění této 

smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.“

Zadavatel poskytuje dodavatelům upravený Svazek 3 – Vzor kupní smlouvy – část A,  který je 

závazný pro zpracování nabídky a je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Výše 

uvedené změny byly do Vzoru kupní smlouvy  –  části A zapracovány.

Odpověď 6
Jedná se o pravidelný servis nad rámec intervalu výrobcem předepsané údržby,
a to zhruba v měsíčním intervalu. Během servisu je kontrolován stav
přístroje, provedeny drobné opravy, resp. nastavení, které neomezují
provozuschopnost přístroje a není jej nutné provádět ihned. Díky dopředu
naplánovaným prohlídkám nedochází k omezení provozu. Je možné je částečně
provádět i pomocí vzdáleného přístupu, je-li k dispozici.

Odpověď 7
Ano.
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Odpověď 8
Požadovaná fyzická šíře detektorové matice v ose z je již stanovena parametrem „ šířka detektoru 
v isocentru v ose z“ a je požadována v minimální hodnotě 35 mm.
Parametr „možnost nastavení submilimetrové kolimace v helikálním módu“
popisuje akviziční systém a počet skenovaných vrstev, které je možné
uživatelem nastavit ve vyšetřovacím helikálním módu. Například 64 x 0,625 mm
nebo 128 x 0,625 mm.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK pro část A a pro část F 
zakázky
Zadavatel v souvislosti s poskytnutým vysvětlením zadávací dokumentace pro část A a pro část F
zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část A a pro část F zakázky. 
V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro část A a pro část 
F veřejné zakázky následovně:

Bod IV. 2. 2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 05. 06. 2018  Čas:  10:00 hodin 

Bod IV. 2. 7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 05. 06. 2018  Čas:  10:01 hodin

Vzhledem k provozním podmínkám Věstníku veřejných zakázek nelze v rámci opravného oznámení 
identifikovat rozdílná data pro otevírání obálek s nabídkami pro jednotlivé části veřejné zakázky. 
Zadavatel formulářem opravného oznámení prodlužuje lhůtu pro část A a pro část F zakázky. 
V rámci ostatních částí veřejné zakázky zůstává lhůta zachována podle předchozích zadávacích 
podmínek. Tato informace je v opravném oznámení o zakázce popsána v bodě VII. 2) - Další
dodatečné informace.

Zadavatel dále rekapituluje pro jednotlivé části veřejné zakázky termíny uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. Tuto informaci pak zadavatel poskytne vždy v souvislosti s případným dalším 
vysvětlením zadávací dokumentace.

Část veřejné zakázky Konec lhůty pro podání 
nabídek

- Část A – NÁKLADNÁ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA 5. 6. 2018 v 10.00 hod

- Část B – REHABILITAČNÍ TECHNIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část C – VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část D – OPERAČNÍ PŘÍSTROJE 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část E – CENTRÁLNÍ STERILIZACE 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část F – VENTILAČNÍ TECHNIKA 5. 6. 2018 v 10.00 hod

- Část G – MONITORAČNÍ TECHNIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část H – ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část CH – INFÚZNÍ TECHNIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod
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- Část I – LŮŽKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část J – FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část K – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část L – KARDIOTOKOGRAF 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část M – MIKROSKOPICKÁ TECHNIKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část N – SONDA PRO DIAGNOSTIKU SENTINELOVÝCH 
UZLIN

2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část O – DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTORJE PRO NEUROLOGII 
- Část P – POCT ACIDOBAZICKÝ ANALYZÁTOR

2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část Q – DIALYZAČNÍ TECHNIKA 25. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část R – PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ RECIRKULACE KRVE 2. 5. 2018 v 10.00 hod

- Část S – INKUBÁTORY A VYHŘÍVANÁ LŮŽKA 2. 5. 2018 v 10.00 hod

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a 
v Úředním Věstníku Evropské unie.

Přílohy:
SVAZEK 3 - Vzor kupní smlouvy -část A_rev1
FORMULÁŘ_plicní ventilátor_rev1
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