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1.1. Název veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově 
městské nemocnici v Jilemnici

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-008916
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: MMN a.s.
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO: 05421888

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže 
vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZY K ČÁSTI Q ZAKÁZKY – DIALIZAČNÍ TECHNIKA:

Žadatel se seznámil s obsahem zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve kterých zjistil následující 
nejasnosti, které brání řádnému sestavení nabídky dle požadavků zadavatele. Žadatel proto žádá o 
dodatečné informace k základnímu požadavku:

DOTAZ 1
1. Specifikace 

Ve formuláři technické specifikace " technické požadavky na dialyzační přístroj " je na řádku 40 
uvedeno, že Zadavatel požaduje zaškolení technika Zadavatele „pro full servis včetně BTK dle 
platné legislativy s umožněním dalších přeškolení po celou dobu provozu dodaného přístroje, pokud 
je výrobce nebo platná legislativa bude vyžadovat“ jako absolutní požadavek.
Celý mezinárodní koncern Uchazeče, a tedy i lokální zastoupení, působící na českém trhu, kladou 
vysoké nároky na kvalitu svých produktů i služeb a na šetrný přístup k životnímu prostředí. 
Společnost Uchazeče proto implementovala certifikaci na mezinárodních normách ISO 9001:2008 a 
ISO 13485:2003 a integrovaný systém je certifikován zahraniční společností TÜV SÜD – TÜV 
Product Service GmbH. Pod tuto certifikaci samozřejmě spadá také poskytování servisních služeb, 
které zaručují potřebnou kvalitu servisu zdravotnických prostředků Uchazeče, za jejichž bezpečnost 
nese Uchazeč zodpovědnost. Vzhledem k těmto výše uvedeným certifikátům podléhá servisní 
oddělení Uchazeče, včetně všech servisních techniků Uchazeče, pravidelným interním a hlavně 
externím auditům od společnosti TÜV SÜD – TÜV Product Service GmbH. Při zaškolení externích 
techniků na provádění preventivních prohlídek a kompletního pozáručního servisu by Uchazeč nebyl 
schopen v potřebné míře zaručit odpovídajícím způsobem všechny kvalitativní a provozní požadavky 
vyplývající z výše uvedených auditů, kterým by takový externí technik musel vzhledem k výše 
uvedené ISO certifikaci také podléhat. Pro ilustraci bychom také rádi uvedli, že náklady na 
zaškolení, certifikaci a vybavení interního servisního technika odpovídajícími servisními a 
diagnostickými pomůckami, včetně licence servisního softwaru, jsou řádech často statisíců Kč 
s povinností obnovy každé tři roky. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme zadavateli požadavek na zaškolení technika 
Nemocnice Jilemnice, a.s. „pro full servis včetně BTK dle platné legislativy s umožněním dalších 
přeškolení po celou dobu provozu dodaného přístroje, pokud je výrobce nebo platná legislativa bude 
vyžadovat“ ze zadávací dokumentace vypustit. Tento požadavek může vést ke snížení bezpečnosti 
provozu dialyzačních monitorů a zároveň ke zbytečnému prodražení veřejné zakázky. 
Dotaz č. 1: 
Vypustí Zadavatel tento absolutní požadavek?
ODPOVĚĎ 1
Oprávněnost požadavku, kterým zadavatel požaduje zaškolení technika zadavatele „pro full servis 
včetně BTK dle platné legislativy s umožněním dalších přeškolení po celou dobu provozu dodaného 
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přístroje, pokud je výrobce nebo platná legislativa bude vyžadovat“ je dlouhodobě ověřena u 
zadavatele i v jiných nemocnicích k plné spokojenosti uživatelů i dodavatelů příslušné techniky. 
Zadavatel na tomto požadavku nadále trvá.

DOTAZ 2
2. Specifikace 

Ve formuláři technické specifikace " technické požadavky na dialyzační přístroj " je na řádku 36 
uvedeno, že Zadavatel požaduje “použití univerzálních bikarbonátových kartuší od více výrobců“ 
jako absolutní požadavek.
V dnešní době je u většiny moderních přístrojů jednotlivých uchazečů možné k dialyzačním 
monitorům používat pouze originální spotřební materiál (dialyzační sety, pyrogenní filtry a 
bikarbonátové kartuše). V návrhu smlouvy Zadavatele je správně uveden i některý vázáný spotřební 
materiál (dialyzační sety a pyrogenní filtry). V návrhu smlouvy tedy nejsou uvedeny bikarbonátové 
kartuše jako vázaný spotřební materiál. Je jasné, že požadavek Zadavatele je ekonomicky 
zaměřený, avšak může vést k nesprávné funkčnosti a kompatibilitě mezi spotřebním materiálem a 
dialyzačním monitorem v případě používání neoriginálního spotřebního materiálu. Zatímco 
zařazením bikarbonátových kartuší do návrhu smlouvy Zadavatele je zaručena kompatibilita a 
správné fungování. Všichni renomovaní potenciální uchazeči v České republice mají v portfoliu 
originální bikarbonátové kartuše, tudíž by dodatečným zařazením kartuší do návrhu smlouvy nebyl 
nikdo diskriminován.  Tedy zařazením tohoto vázaného spotřebního materiálu do návrhu kupní 
smlouvy a vypuštění absolutního požadavku na univerzální kartuše z tabulky technických parametrů 
by Zadavatel dbal na kompatibilitu, správné fungování, eliminaci možných chyb personálu a 
používání přístrojů v souladu s návodem k použití. Dále by si tím zajistil i odběr originálního 
spotřebního materiálu za rozumnou cenu, protože by se staly bikarbonátové kartuše součástí 
hodnocení veřejné zakázky a uchazeči by byli nuceni nabídnout cenu, která odpovídá dnešnímu 
tržnímu prostředí. V případě trvání na požadavku pro univerzální bikarbonátové kartuše si Zadavatel 
zbytečně snižuje možný počet uchazečů, tedy snižuje možnost vysoutěžit co možná nejvýhodnější 
nabídku.
Dotaz č. 2: 
Rozšíří Zadavatel návrh smlouvy o bikarbonátové kartuše a zruší tím absolutní požadavek 
pro použití univerzálních bikarbonátových kartuší od více výrobců v tabulce technických 
parametrů?
ODPOVĚĎ 2
Zadavatel má z letitých zkušeností ověřeno, že tato praxe je ekonomicky výhodná, spolehlivá a 
bezporuchově funguje. Při průzkumu trhu si ověřil, že toto řešení je schopno nabídnout více
dodavatelů.
Zadavatel na svém požadavku trvá a nebude ani měnit návrh smlouvy dle návrhu tazatele.

Zadavatel dále rekapituluje pro jednotlivé části veřejné zakázky termíny uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. Tuto informaci pak zadavatel poskytne vždy v souvislosti s případným dalším 
vysvětlením zadávací dokumentace.

Část veřejné zakázky Konec lhůty pro podání 
nabídek

- Část A – NÁKLADNÁ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA 5. 6. 2018 v 10.00 hod

- Část F – VENTILAČNÍ TECHNIKA 5. 6. 2018 v 10.00 hod

- Část Q – DIALYZAČNÍ TECHNIKA 25. 5. 2018 v 10.00 hod

Toto vysvětlení nic na stávajících zadávacích podmínkách nemění a v souvislosti s ním nedochází 
ke změně lhůty pro podání nabídek.
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