VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 7

1.1. Nazev vefejné zakazky: ZvysSeni kvality navazné péce v Masarykové
méstské nemocnici v Jilemnici

1.2. Evidencni Cislo vefejné zakazky: Z2018-008916

1.3. Identifikaéni udaje o zadavateli
Nazev: MMN a.s.
Sidlo: MetySova 465, 514 01 Jilemnice
ICO: 05421888

1.4. Vefejna zakazka podle predmétu:  Verejna zakazka na dodavky

1.5. Forma zadavaciho fizeni: Oteviené nadlimitni fizeni

Zadavatel, na zakladé zadosti dodavatell o vysvétleni zadavaci dokumentace, poskytuje nize
vysvétleni a zménu zadavaci dokumentace.

DOTAZY K CASTI A ZAKAZKY — NAKLADNA ZOBRAZOVACI TECHNIKA:

Po prostudovéni zaddvaci dokumentace k nadlimitni vefejné zakazce ,,ZvySeni kvality ndvazné péce
v Masarykové méstské nemocnici v Jilemnici“ — Cést A — NAKLADNA ZOBRAZOVACI
TECHNIKA zvefejnéné v informacnim systému pod evidentnim &islem: Z2018-008916, nim
vznikly urité nejasnosti. Z tohoto diivodu si Vis dovolujeme pozédat o poskytnuti vysvétleni k nize
uvedenym otdzkdm:

DOTAZ 1

Dotaz &.1;

Zadavatel v zaddvaci dokumentaci pro CT pfistroj uvadi: ,, rychlost posuvu stolu min 170 mm/s “.
Znéni dotazu &, 1

Rozumime sprivné, Ze zadavatel poZaduje rychlost posuvu stolu minimilné 170 mm/s v
pribZhu skenovaciho médu a nikoliv pfi jiném pohybu stolu, napiiklad posuvu stolu bez
skenovani?

ODPOVED 1

Zadavatel blize nespecifikuje pfi jakém pohybu stolu je pozadovana rychlost min. 170 mm/s. Je to
rychlost, kterou je stll schopen se maximalné pohybovat v horizontalnim sméru a je doloZzena v
technickém listu vyrobce.

DOTAZ 2

Zadavatel v zaddvaci dokumentaci pro CT pFistroj uvadi: , vySetfovaci FoV min. 50 cm" a
»prostorové rozliSeni min. 18 lp/em p¥i 2% MTF v roviné X/Y*.

Znéni dotazu &. 2:

Rozumime sprivné, Ze zadavatel poZaduje prostorové rozliSenf min. 18 Ip/cm pki 2% & vyS§i
MTF v roviné X/Y v plném poli — tedy 50cm FoV (tedy se shodnym FoV uvedenym v
poZzadovaném parametru — vySetfovaci FoV min. 50 cm)?

ODPOVED 2

Technické listy vyrobcl neudavaji prostorové rozliSeni pro konkrétni FoV. Proto ani zadavatel
neuvadi, pfi jakém FoV je pozadovano prostorové rozliSeni minimalné 18 Ip/cm pfi 2% MTF v roviné
X/Y. Prostorové rozliSeni musi odpovidat technickému listu vyrobce.
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DOTAZ 3

Zadavatel v zadévaci dokumentaci v poZadavcich technické specifikace pro diagnostickou stanici CT
ptistroje uvadi: ,, iihlopFicka LCD monitors minimdlné 21,

Znéni dotazu ¢&. 3:

Rozumime sprivné, Ze zadavatel povaZuje za splnéni hodnoceného parametru typu C, tedy
ano, jestliZe nabizené Fefeni disponuje celkovou plochou min. 21%?

ODPOVED 3

Zadavatel poZaduje podle zadavaci dokumentace pro diagnostickou stanici dva LCD monitory

s uhlopfickou minimalné 21“. Pfi monitorech s uhlopfickou 21“ a vice je splnén hodnoceny parametr
C. Za spInéni hodnoceného parametru nelze povazovat ,feSeni disponujici celkovou plochou 21

Zadavatel dale rekapituluje pro jednotlivé €asti verejné zakazky terminy uplynuti lhity pro
podani nabidek. Tuto informaci pak zadavatel poskytne vzdy v souvislosti s pfipadnym dalSim
vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Cast vefejné zakazky Konec lhity pro podani
nabidek

- Cast A - NAKLADNA ZOBRAZOVACI TECHNIKA 5.6.2018 v 10.00 hod

- Cast F— VENTILACNI TECHNIKA 5.6.2018 v 10.00 hod

- Cast Q — DIALYZACNI TECHNIKA 25.5.2018 v 10.00 hod

Toto vysvétleni nic na stavajicich zadavacich podminkach neméni a v souvislosti s nim nedochazi
ke zméné |lhaty pro podani nabidek.

Digitalné podepsal:

Pavel Mitas

RTS, a.s., Lazaretni 13, 615 00 Brno
16.05.2018 14:10:06
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